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	Уважаемые господа!
	
	
	

	     Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
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	Оборудование эндоскопическое
	Наименование Оборудования в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00001038,
Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов

Требование к товару Поставляемые товары должны быть новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2024 года выпуска. (данные требования является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).

Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).

Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке.

№ п/п   Наименование товара Количество, шт.
1   Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов    2

№ п/п   Наименование характеристики Единица измерения характеристики    Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке
1.      Назначение      Для одновременной обработки любых двух гибких эндоскопов с полным погружением в моющее дезинфицирующее средство Значение характеристики не может изменяться участником закупки
2.      Функция обработки одновременно двух гастроскопов        Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
3.      Функция обработки одновременно двух колоноскопов        Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
4.      Функция проверки на герметичность эндоскопов        Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
5.      Два вида теста на герметичность     Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
6.      «Сухой метод» (контроль давления в эндоскопе в течении установленного временного интервала)     Автоматический и/или с применением груши-тестера    Значение характеристики не может изменяться участником закупки
7.      Полуавтоматический визуальный «пузырьковый» (контроль герметичности эндоскопа путем погружения эндоскопа в камеру с водой)      Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
8.      Автоматический сброс давления после проведения теста на герметичность       Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
9.      Время выполнения теста на герметичность минут   ≤ 4 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
10.     Дезинфекция высокого уровня     Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
11.     Система самодезинфекции установки       Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
12.     Корзинка для дезинфекции мелких деталей эндоскопов      Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
13.     Автоматический режим: вода-моющее средство-дезинфицирующее средство-вода-спирт-воздух       Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
14.     Система обмыва внутренних поверхностей стационарными «спрей-форсунками»     Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
15.     Система обмыва наружных поверхностей вращающимися «спрей-форсунками» с подачей воды         Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
16.     Автоматическая сушка каналов воздухом       Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
17.     Фильтрация воздуха с картриджем фильтра воздуха     Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
18.     Размер пор мембраны мкм ≤ 0,2   Значение характеристики не может изменяться участником закупки
19.     Автоматическая сушка каналов эндоскопа спиртом      Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
20.     Наличие активной циркуляции жидкостей (детергента, дезинфектанта, воды) по всем каналам эндоскопов      Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
21.     Функция орошения каналов эндоскопов спиртом     Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
22.     Минимальное устанавливаемое время дезинфекции эндоскопов    секунда ≤ 60    Значение характеристики не может изменяться участником закупки
23.     Максимальное устанавливаемое время дезинфекции эндоскопов   секунда ≥ 5450  Значение характеристики не может изменяться участником закупки
24.     Устанавливаемое время промывки эндоскопов готовым раствором моющего средства    минута  ≥ 1 и ≤ 5   Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
25.     Автоматическое приготовление моющего раствора из концентрата в камере установки     Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
26.     Расход концентрата моющего средства однократного применения для обработки эндоскопа, рассчитанный на один цикл  мл  ≤ 100   Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
27.     Внутренний диаметр сливных отверстий для принудительного (ручного) слива    мм  ≥ 6 Значение характеристики не может изменяться участником закупки
28.     Функция принудительного слива жидкости (автоматическая)     Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
29.     Функция принудительного слива жидкости (ручная «механическая»)      Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
30.     Встроенный кран для принудительного слива дезинфектанта через силиконовый шланг ручным «механическим» способом, в том числе в случае отсутствия электропитания      Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
31.     Количество штуцеров (разъемов) для подключения каналов эндоскопов   штука   ≥ 6 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
32.     Подключение различных моделей гибких эндоскопов         Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
33.     Окончательная предстерилизационная очистка эндоскопов       Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
34.     Встроенный в корпус машины (расположенный на передней панели) принтер, выдающий распечатку датировки циклов обработки с русифицированной печатью        Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
35.     Применение различных дезинфицирующих средств, в том числе в гранулированном и порошковом виде, согласно перечню средств в эксплуатационной документации     Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
36.     Количество применяемых дезинфицирующих средств на основе глутарового альдегида, согласно перечню средств в эксплуатационной документации    штука   ≥ 2 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
37.     Количество применяемых дезинфицирующих средств на основе надуксусной кислоты, согласно перечню средств в эксплуатационной документации  штука   ≥ 2 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
38.     Порт доступа к дезинфицирующему раствору для контроля, расположенный на верхней крышке, позволяющий производить тест химической активности дезсредства без открытия верхней крышки      Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
39.     Автоматический учет и отображение количества проведенных циклов обработки эндоскопов после замены дезинфицирующего средства     На дисплее или распечатке с принтера    Значение характеристики не может изменяться участником закупки
40.     Применение различных моющих средств на основе ферментов, согласно перечню средств в эксплуатационной документации       Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
41.     Емкость бака для дезинфектанта  л   ≥ 15    Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
42.     Емкость бака для воды   л   ≥ 9 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
43.     Емкость бака для детергента л   ≤ 1,5   Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
44.     Емкость бака для спирта л   ≤ 1,5   Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
45.     Вес установки   кг  ≤ 95    Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
46.     Мобильное исполнение установки с наличием транспортировочных колес      Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
47.     Механическая блокировка колес       Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
48.     Русифицированные органы управления      Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
49.     Кнопочная панель управления     Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
50.     Система отслеживания уровня воды и дезинфицирующего средства внутри камеры      Механическая или электронная    Значение характеристики не может изменяться участником закупки
51.     Размеры ШхГхВ, с учетом верхней крышки, колес и тормозного устройства колеса    мм  ≤ (798х781х1225)    Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
52.     Трехступенчатая система предварительной фильтрации воды     Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
53.     Встроенный в систему предварительной фильтрации воды антибактериальный фильтр очистки воды      Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
54.     Количество манометров для визуального контроля степени засорения фильтров   штука   ≥ 3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
55.     Материал изготовления ступеней      Нержавеющая сталь   Значение характеристики не может изменяться участником закупки
56.     Увеличение давления воды с помощью насоса   бар ≤ 0,8   Значение характеристики не может изменяться участником закупки
57.     Редуктор (клапан понижения давления)        Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки
58.     Устройство для регулировки температуры воды в диапазоне от 20 до 50 ºС      Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки


Общие требования

Декларация соответствия или Сертификат соответствия Наличие
Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие
Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке    Наличие
Инструкция по обработке, дезинфекции на русском языке   Наличие
Техническая (сервисная) документация    Наличие
Доставка оборудования до места монтажа  Наличие
Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию    Наличие
Утилизация транспортной упаковки после выполнения монтажа   Наличие
Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании  Наличие
Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке  Наличие
Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие
Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев    Не менее 12
Срок поставки с момента заключения контракта, дней  Не более 90, начиная с 01.01.2025 г.
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	       Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Цена должна быть указана с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Предложения принимаются в срок до 13.09.2024 17:00:00 по местному времени. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель:

	Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91



