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	Уважаемые господа!
	
	
	

	     Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
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	[bookmark: _GoBack]Ремонт хирургического лазерного оборудования
	1   Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание лазера хирургического
2   Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
Техническое обслуживание лазера хирургического KLS MARTIN MCO 25p CO2-Laser, SN MCO25P0202180413
2.1 Контроль общего состояния и функционирования оборудования
2.2 Проверка наличия и читаемости предупреждающих табличек и наклеек
2.3 Проверка наличия инструкции по эксплуатации
2.4 Визуальный осмотр:
- Состояния кабеля питания
- Состояния разъёмов
- Состояния педали и её кабеля
2.5 Проверка работоспособности:
- Педали
- Клавиатуры
- Дисплея
- Кнопок и светодиодных индикаторов
- Пилотного лазера (соосность с лучом рабочего лазера)
- Принадлежностей к аппарату (в том числе микроманипулятора, сканера и рукояток)
- Защитных очков
2.6 Проверка системы отображения и сообщений безопасности
- Затвор (защита от лазерных лучей)
- Защитные очки
- Контроль излучения (звуковой сигнал и сообщение на дисплее)
- Проверка системы запирания дверей - Выключатель экстренной остановки работы ап-парата
2.7 Дозаправка системы охлаждения
2.8 Калибровка оптического тракта
2.9 Контроль выходной мощности лазера
3   Требования к качеству  работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг, но не менее гарантийного срока завода-изготовителя;
- гарантия на оказанные услуги - не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;
- выполнение услуг в соответствии с техническим регламентом и стандартами произво-дителя;
- сохранение заявленных при государственной сертификации параметров оборудования после оказания услуг
4   Требования к безопасности работ и (или) услуг:
Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на техническое обслуживание ме-дицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществ-ляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), в части техническое обслужи-вание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, явля-ющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: хирур-гические инструменты, системы и сопутствующие медицинские изделия.
У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485-2017.
Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения
5   Требования к результатам работ и (или) услуг:
- составление акта оказанных услуг;
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
6   Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а
7   Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – не более 5 дней с момента заключения контракта

Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях
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	       Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Цена должна быть указана с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Предложения принимаются в срок до 25.09.2024 17:00:00 по местному времени. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель:

	Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91



